
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย จํานวน 2 รายการ 

1. ชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหสารเคมีในเลือดอตัโนมัต ิ
2. น้ํายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัต ิ

โรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
 
๑.  ความเปนมา 

 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ไดมีการใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการแกผูปวยท่ีเขามารับ
การตรวจรักษาทางดานระบบประสาท เพ่ือใหผูปวยท่ีมารับบริการไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
จึงจําเปนตองมีการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหสารเคมีในเลือดอัตโนมัติ และน้ํายา
ตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เพ่ือรองรับการใหบริการอยางเพียงพอ 

๒.  วัตถุประสงค 

 ๑.  เพ่ือใหการบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการผูปวยดานระบบประสาท อยูในเกณฑมาตรฐาน 
ซึ่งจะทําใหการใหบริการมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เพ่ือรองรับภารกิจในการใหบริการผูปวย รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของสถานพยาบาล 

3.  คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

3.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ บริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพจําหนายพัสดดุังกลาว 
๓.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอ ใหแกโรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม ณ วันยื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
ในการซื้อหรือจางครั้งนี ้

๓.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น  
ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10   ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
                กรณีที่ขอตกลงระหวางผูเขารวมคากําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก 
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาจะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ีและความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ
มูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

กรณี ... 
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                 กรณีที่ขอตกลงระหวางผูเขารวมคากําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก 
กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 
                  สําหรับขอตกลงระหวางผูเขารวมคาที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก 
ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
                 กรณีที่ขอตกลงระหวางผูเขารวมคากําหนดใหมีการมอบหมายผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผู
ยื่นขอเสนอ ในนามกิจการรวมคา การยื่นขอเสนอดังกลาวไมตองมีหนังสือมอบอํานาจ 
                สําหรับขอตกลงระหวางผูเขารวมคาที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูยื่นขอเสนอ 
ผูเขารวมคาทุกรายจะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูยื่นขอเสนอใน
นามกิจการรวมคา 
 3.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนที่มีขอมูลถูกตองครบถวนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
      3.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองมีมูลคาสุทธิของกิจการ ดังนี ้
       (๑) กรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไดจดทะเบียนเกินกวา ๑ ป ตองมี
มูลคาสุทธิของกิจการ จากผลตางระหวางสินทรัพยสุทธิหักดวยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจ
รับรองแลว ซึ่งจะตองแสดงคาเปนบวก ๑ ปสุดทายกอนวันยื่นขอเสนอ 
              (๒) กรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไมมีการรายงานงบแสดง
ฐานะการเงนิกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหพิจารณาการกําหนดมูลคาของทุนจดทะเบียน โดยผูยื่นขอเสนอจะตอง
มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระมูลคาหุนแลว ณ วันที่ยื่นขอเสนอ ไมต่ํากวา 1 ลานบาท 
              (๓) สําหรับการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผูยื่นขอเสนอเปน
บุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไมเกิน ๙๐ วัน กอนวันยื่นขอเสนอ โดยตองมี 
เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเปนมูลคา ๑ ใน ๔ ของมูลคางบประมาณของโครงการหรือรายการท่ียื่นขอเสนอ
ในแตละครั้ง และหากเปนผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือกจะตองแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงิน
ฝากที่มีมูลคาดังกลาวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา 
              (๔) กรณีที่ผูยื่นขอเสนอไมมีมูลคาสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแตไมเพียงพอท่ีจะเขา 
ยื่นขอเสนอ ผูยื่นขอเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยตองมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลคางบประมาณของ
โครงการหรือรายการท่ียื่นขอเสนอในแตละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคาประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียน 
ใหทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อทีส่ํานักงานใหญรับรอง หรือที่สํานักงานสาขารับรอง (กรณี
ไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานใหญ) ซึ่งออกใหแกผูยื่นขอเสนอ นับถึงวันยื่นขอเสนอไมเกิน ๙๐ วัน) 
              (๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเวนสําหรับกรณีดังตอไปนี ้
                    (๕.๑) กรณีที่ผูยื่นขอเสนอเปนหนวยงานของรัฐ 
                    (๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้ง ข้ึนตามกฎหมายไทยที่อยู ระหวางการฟนฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
4.คุณลักษณะ ... 
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๔. คุณลักษณะชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหสารเคมีในเลือดอัตโนมัต ิ 
 4.1 คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหสารเคมีในเลือดอัตโนมัต ิ

๔.๑.1 น้ํายาตรวจวิเคราะหและสารควบคุมคุณภาพทุกรายการตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
13485 หรือเทียบเทา และไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาของประเทศไทย  
โดยตองมีเอกสารรับรอง ที่ลงวันที่รับรองกอนวนัเสนอราคาทุกรายการ 

๔.1.๒ น้ํายาตรวจวิเคราะหทุกรายการเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ และ 
ตองมีเอกสารการทํา Method Validation รับรอง สําหรับสารควบคุมคุณภาพตองเปน
ผลิตภัณฑเดียวกันกับเครื่องตรวจวิเคราะห หรือเปนผลิตภัณฑ Third party control 

๔.1.3 น้ํายาตรวจวิเคราะหและสารควบคุมคุณภาพทุกรายการตองมีฉลากขางบรรจุภัณฑระบุชื่อ
ชนิดของน้ํายา lot number และ วันหมดอายุ ที่ตรวจสอบทวนกลับได และมีอายุการใช
งานไมต่ํากวา ๖ เดือน ในวันสงมอบ 

4.1.4 กรณีน้ํายาใกลหมดอายุ หรือทางโรงพยาบาลไมสามารถใชน้ํายาไดทัน ผูขายจะตองรับ
แลกเปลี่ยนน้ํายาที่มีอายุที่เหมาะสมให 

๔.1.5 น้ํายาตรวจวิเคราะหและสารควบคุมคุณภาพทุกรายการ ตองมีเอกสารกํากับน้ํายาตนฉบับ
ตามรายละเอียดและคุณสมบัติ ดังนี ้

   4.1.5.1 น้ํายาตรวจวิเคราะห Glucose ในซีรั่ม พลาสมา ปสสาวะ หรือน้ําไขสันหลัง 
     หลักการ   Hexokinase Method  
     ชวงการตรวจวิเคราะห  5 – 750 mg/dl หรือกวางกวา 
    4.1.5.๒ น้ํายาตรวจวิเคราะห BUN ในซีรั่ม พลาสมา หรือ ปสสาวะ 
     หลักการ   GLDH หรือ Urease Method 

ชวงการตรวจวิเคราะห  5 – 125  mg/dL หรือกวางกวา 
   4.1.5.๓ น้ํายาตรวจวิเคราะห Creatinine ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
     หลักการ   Enzymatic Method 

ชวงการตรวจวิเคราะห  0.1 – ๓๐.5 mg/dL หรือกวางกวา 
   4.1.5.๔ น้ํายาตรวจวิเคราะห Uric Acid ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ   Peroxidase Method หรือ Uricase Method 
    ชวงการตรวจวิเคราะห 1.5 - ๒๕  mg/dl  หรือกวางกวา 
   4.1.5.๕ น้ํายาตรวจวิเคราะห Triglyceride ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ   Enzyme GPO (Glycerol Phosphate Oxidase) 
    ชวงการตรวจวิเคราะห 10 – 885 mg/dl  หรือกวางกวา 
   4.1.5.๖ น้ํายาตรวจวิเคราะห Cholesterol ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ   Enzymatic Method 
    ชวงการตรวจวิเคราะห ๒๐ - 700 mg/dl หรือกวางกวา 
   4.1.5.๗ น้ํายาตรวจวิเคราะห HDL ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ   Enzymatic Method หรือ Cholesterol esterase method 
    ชวงการตรวจวิเคราะห 3.09-150 mg/dl หรือกวางกวา 
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  4.1.5.๘ น้ํายาตรวจวิเคราะห LDL ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ    Enzymatic Method  หรือ Cholesterol esterase Method 
   ชวงการตรวจวิเคราะห ๑๐ – 400 mg/dl หรือกวางกวา 
   4.1.5.9 น้ํายาตรวจวิเคราะห Total protein ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ    Biuret Method หรือ Colorimetric Assay (Photometric Color test) 
   ชวงการตรวจวิเคราะห ๓.๐ - ๑๒ g/dl หรือกวางกวา 
   4.1.5.10 น้ํายาตรวจวิเคราะห Albumin ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 

 หลักการ BCG method หรือ Immunorutbidimetric Assay หรือ (Photometric 
Color test) 

   ชวงการตรวจวิเคราะห ๑.๕ - ๖ g/dl หรือกวางกวา 
   4.1.5.11 น้ํายาตรวจวิเคราะห ALT ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ      Kinetic UV Test หรือ IFCC 
   ชวงการตรวจวิเคราะห 5 – 500 U/L หรือกวางกวา 
   4.1.5.12 น้ํายาตรวจวิเคราะห AST ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ      Kinetic UV Test หรือ IFCC 
   ชวงการตรวจวิเคราะห 5 – 700 U/I หรือกวางกวา 
   4.1.5.13 น้ํายาตรวจวิเคราะห ALP ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
  หลักการ       Kinetic colour test หรือ Colorimetric diazo method 
         หรือ Paranitrophenyl phosphate 
    ชวงการตรวจวิเคราะห ๕ - ๑,200 u/L หรือกวางกวา 
   4.1.5.14 น้ํายาตรวจวิเคราะห Total bilirubin ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ        Diazo Method (Diazonium Salt) 
   ชวงการตรวจวิเคราะห ๐.15 - ๒5 mg/dL หรือกวางกวา 

4.1.5.15 น้ํายาตรวจวิเคราะห Direct bilirubin ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ        Diazo Method 
    ชวงการตรวจวิเคราะห ๐.07 - 8.6 mg/dL หรือกวางกวา 

4.1.5.16 น้ํายาตรวจวิเคราะห Sodium (Na) ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ        Indirect Method หรือ ISE Potentiometry 
    ชวงการตรวจวิเคราะห ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 

4.1.5.17 น้ํายาตรวจวิเคราะห Potassium (K) ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ        Indirect Method หรือ ISE Potentiometry 

ชวงการตรวจวิเคราะห ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 
4.1.5.18 น้ํายาตรวจวิเคราะห Chloride (Cl) ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 

    หลักการ        Indirect Method หรือ ISE Potentiometry 
    ชวงการตรวจวิเคราะห ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 
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4.1.5.19 น้ํายาตรวจวิเคราะห Bicarbonate(CO2) ในซีรั่ม หรือ พลาสมา 
    หลักการ        Enzymatic Method 
   ชวงการตรวจวิเคราะห 2 - ๔๕ mmol/L หรือกวางกวา 

4.1.6 จํานวนน้ํายาตรวจวิเคราะหสารเคมีในเลือดดังนี ้
   4.1.6.1  Glucose    จํานวน  12,500  Test 
   4.1.6.2  BUN     จํานวน  12,500 Test 

4.1.6.3  Creatinine    จํานวน  12,500 Test 
4.1.6.4  Uric Acid    จํานวน    6,500 Test 
4.1.6.5  Triglyceride    จํานวน    9,000 Test 
4.1.6.6  Cholesterol    จํานวน    9,000 Test 

   4.1.6.7  HDL     จํานวน    9,000 Test 
   4.1.6.8  LDL     จํานวน    4,500 Test 
   4.1.6.9  Total Protein    จํานวน    9,000 Test 
   4.1.6.10 Albumin    จํานวน    9,000 Test 
   4.1.6.11 ALANINE AMINOTRANSFERASE จํานวน      9,000 Test 
      (ALT) 
   4.1.6.12 ASPATATE AMINOTRANSFERASE จํานวน      9,000 Test 
       (AST) 
   4.1.6.13 Alkaline Phosphatase (ALP)  จํานวน    9,000 Test 
   4.1.6.14 Total Bilirubin   จํานวน    9,000 Test 
   4.1.6.15 Direct Bilirubin   จํานวน    9,000 Test 
   4.1.6.16 Sodium    จํานวน    8,000 Test 
   4.1.6.17 Potassium    จํานวน    8,000 Test 

4.1.6.18 Chloride    จํานวน    8,000 Test 
4.1.6.19 Bicarbonate(CO2)   จํานวน    8,000 Test 

4.2 คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีในเลือดอตัโนมัต ิ
4.2.1 ผูขายตองจัดวางเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีในเลือดอัตโนมัติซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะไมต่ํากวานี ้

4.2.๑.๑ ผูขายตองจัดหาเครื่อง Fully Automated Chemistry Analyzer ใหแกผูซื้อจํานวน   
๑ เครื่อง และเปนเครื่องใหมไม เคยใชงานมากอน สามารถตั้ งอยู ในพ้ืนที่ของ
หองปฏิบัติการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมที่กําหนดไว เพ่ือใชในการตรวจหาสารเคมี
ในเลือดจนกวาน้ํายาที่จัดซื้อมาถูกใชจนหมด 

4.2.๑.๒ เครื่องตรวจวิเคราะหเปนแบบตั้งพ้ืนเพ่ือสะดวกตอการใชงาน มีความเร็วในการตรวจ
วิเคราะหสูงสุดไดไมนอยกวา ๘๐๐ test/ชั่วโมง ในระบบ Photometric test และ
สามารถตรวจวิเคราะหไดไมต่ํากวา ๑,200 test/ชั่วโมง ในระบบ Photometric test 
และ ISE 

 
 

4.2.1.3 ใชปริมาณ ... 
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4.2.1.3  ใชปริมาณสารสงตรวจไดตั้งแต ๑-๒๕ ไมโครลิตร เพ่ือรองรับการตรวจเลือด ซึ่งไม
สามารถเจาะเลือดไดปริมาณมาก 

4.2.1.4  มีถาดใสสิ่งสงตรวจ ซึ่งสามารถใสไดทั้ง Sample tube และ Sample cup 
4.2.1.5 มีระบบตรวจสอบการอุดตัน (Sample Clot Detection) และระบบปองกันการ

กระแทก (Probe Crash protection) 
4.2.1.6  Probe สําหรับดูดน้ํายา สามารถดูดน้ํายาสําหรับตรวจวิเคราะหไดตั้งแต ๑๐-๒๕๐  

ไมโครลิตร โดยสามารถปรับขึ้นไดทีละ ๑ ไมโครลิตร 
4.2.1.7 มีระบบการอาน Sample Barcode เพ่ือสะดวกในการเชื่อมตอระบบ LIS 
4.2.1.8 สามารถบรรจุน้ํายาเขาเครื่องตรวจวิเคราะหไดแมขณะที่เครื่องยงัทําการตรวจวัดอยู 
4.2.1.9 กรณีสิ่งสงตรวจมีคาสูง เครื่องสามารถทํา Repeat test หรือ Reflex testing ได และ

สามารถทํา Sample Pre-Dilution ไดโดยอัตโนมัต ิ 
4.2.1.10 มีโปรแกรมสําหรับควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะหแบบอัตโนมัติ 
4.2.1.11 ใชน้ํา Deionize water (DI) จากระบบกรองภายนอกตอตรงเขาเครื่องโดยอัตโนมัติ 

อัตราการใชไมเกิน ๒๘ ลิตรตอชั่วโมง 
   4.2.๑.12 อุปกรณประกอบเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีในเลือดอัตโนมัต ิประกอบดวย 

  (1) เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ที่เหมาะสมกับการใชงาน จํานวน ๑ เครื่อง 
  (2) คูมือการใชงานและบํารุงรักษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางนอย ๑ ชุด 

 (3) เครื่องคอมพิวเตอร Core 2 Duo และใชระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป  
      จํานวน 1 เครื่อง 

(4) เครื่องพิมพชนิดเลเซอรท่ีสามารถใชกับเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีในเลือดอัตโนมัติ
จํานวน ๑ เครื่อง 

5. คุณลักษณะชุดน้ํายาตรวจนับเม็ดเลือดอตัโนมัต ิ 
 5.1 คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุน้ํายาตรวจนับเม็ดเลือดอตัโนมัต ิ

5.1.๑ น้ํายาตรวจวิเคราะหและสารควบคุมคุณภาพทุกรายการตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
13485 หรือเทียบเทา และไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาของประเทศไทย 
โดยตองมีเอกสารรับรอง ที่ลงวันที่รับรองกอนวันเสนอราคาทุกรายการ 

5.1.๒ น้ํายาตรวจวิเคราะหทุกรายการเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ 
สําหรับสารควบคุมคุณภาพอาจเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับเครื่องตรวจวิเคราะหหรือเปน
ผลิตภัณฑ Third party control 

5.1.3 น้ํายาตรวจวิเคราะหและสารควบคุมคุณภาพทุกรายการตองมีฉลากขางบรรจุภัณฑระบุชื่อ
ชนิดของน้ํายา lot number และ วันหมดอายุ ที่ตรวจสอบทวนกลับได และมีอายุการใช
งานไมต่ํากวา ๖ เดือน ในวันสงมอบ 

5.1.4 กรณีน้ํายาใกลหมดอายุ หรือทางโรงพยาบาลไมสามารถใชน้ํายาไดทัน ผูขายจะตองรับ
แลกเปลี่ยนน้ํายาที่มีอายุที่เหมาะสมให 

5.1.5 น้ํายาตรวจวิเคราะหและสารควบคุมคุณภาพทุกรายการ ตองมีเอกสารกํากับน้ํายา 
5.1.6 จํานวนน้ํายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัต ิตอป ๑2,5๐๐ รายการตรวจ 

 

5.2 คุณสมบัติ ... 
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5.2.  คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องตรวจวิเคราะหน้ํายาตรวจนับเม็ดเลือดอตัโนมัติ  
5.2.1 ผูขายตองจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะหความสมบูรณของเม็ดเลือด Complete Blood Cells 

Count (CBC) อัตโนมัติ ชนิด 5-part diff สามารถตรวจวิเคราะหไมนอยกวา 27 
Parameter ใหแกผูซื้อจํานวน ๑ เครื่อง และเปนเครื่องใหมไมเคยใชงานมากอน สามารถ
ตั้งอยูในพ้ืนที่ของหองปฏิบัติการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมที่กําหนดไว โดยม ี
ความสามารถในการตรวจวิเคราะหไดไมนอยกวา ๖o Test/ชั่วโมง และเครื่องมีประสิทธิภาพ
การใชงานไดดี มีคูมือการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งดําเนินการอบรมให
ผูใชงานมีความชํานาญและแกไขปญหาเบื้องตนได โดยเครื่องมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

5.2.1.1 ใชหลักการ Flow Cytometry, Impedance Method, Laser Scatter และ 
Chemical Stain 

5.2.1.2 ใชปริมาณตัวอยางตรวจไมเกิน 20 ไมโครลิตร 
5.2.1.3 สามารถใชงานไดอยางนอย 2 Mode ไดแก Autoloader และ Closed Tube 
5.2.1.4 สามารถเก็บขอมูลการทดสอบไดไมนอยกวา 40,000 ตัวอยาง 
5.2.1.5 อุปกรณประกอบดังนี ้

 (1)  เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ที่เหมาะสมกับการใชงาน จํานวน ๑ เครื่อง 
  (2)  คูมือการใชงานและบํารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางนอย ๑ ชุด 

(3)  เครื่องคอมพิวเตอร Core 2 Duo และใชระบบปฏิบัติการ Windows 7 ข้ึนไป 
จํานวน 1 เครื่อง  

(4) เครื่องพิมพชนิดเลเซอรที่สามารถใชกับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ  
     จํานวน ๑ เครื่อง 

6.  เงื่อนไขเฉพาะของวัสดุน้ํายาวิทยาศาสตรการแพทย 
6.1 ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย 

โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา 
6.2 ผูยื่นขอเสนอตองแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณตางๆ พรอมทํา

เครื่องหมายและลงหมายเลขขอตรงตามรายละเอียดขอกําหนดของทางราชการใหชัดเจนทุกรายการ พรอมทํา
ตารางลงรายละเอียดตามหัวขอที่ทางราชการกําหนดใหชัดเจนถูกตอง เพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งผูยื่นขอเสนอ
จะตองสามารถชี้แจงรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณตางๆ ได หากการเสนอเอกสารที่ไมตรงตามความตองการ
และไมกอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ โรงพยาบาลมีเหตุผลเพียงพอที่จะไมรับพิจารณาและขอสงวนสิทธในการ
พิจารณาคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีดีกวาได เพ่ือประโยชนการใชงานของทางราชการ 

6.3 น้ํายาที่จัดสงใหทุกรายการ ตองเปนผลิตภัณฑเดียวกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห หากคุณภาพของ
น้ํายาหรือเครื่องตรวจวิเคราะหไมไดมาตรฐานหรือเกิดปญหาผลตรวจเชื่อถือไมไดเมื่อสงประเมินคุณภาพ
หองปฏิบัติการโดยองคกรภายนอก(EQA) และผูขายไมสามารถแกไขได ผูซื้อสงวนสิทธิการยกเลิกสัญญาได
ตลอดเวลา 

6.4 ผูขายจะตองทํา Performance Verification เครื่องตรวจวิเคราะหใหกับโรงพยาบาล และทํา 
Correlation เพ่ือเปรียบเทียบผลการตรวจกับเครื่องตรวจวิเคราะหเดิมที่โรงพยาบาลใชอยู โดยคาใชจายใน
กระบวนการทั้งหมด ผูขายเปนผูรับผิดชอบ 

 
6.5 ผูขาย ... 
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6.5 ผูขายตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดหา และสมัครสมาชิกการทดสอบและประเมินคุณภาพ
หองปฏิบัติการโดยองคกรภายนอก (External Quality Assessment : EQA) ใหกับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
โดยผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

6.6 ผูขายตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาสารควบคุมคุณภาพ (Control), สารสอบเทียบคุณภาพ 
(Calibrator), น้ํายาตรวจวิเคราะหทางเคมีคลินิกที่ใชทดสอบทางคุณภาพ Sample Cup , กระดาษ  พิมพผลและวัสดุ
อ่ืนๆ ที่ใชในกระบวนการ ใหเพียงพอตอการใชงานตลอดอายุสัญญาโดยไมคิดมูลคา 

6.7 ผูขายตองจัดสงกระดาษพิมพ Barcode ใหเพียงพอตอการใชงานและสํารองกรณีที่ใชการไมไดอีก
อยางนอย รอยละ ๑๐ ของจํานวนรายที่ซื้อน้ํายาตรวจวิเคราะห และสงมอบกระดาษพิมพ Barcode ทุกครั้งเทากับ
จํานวนที่สั่งซื้อแตละรอบโดยไมคิดมูลคาและคาจัดสง 

6.8 ผูขายจะตองสอนและแนะนําการใชรวมทั้งแกไขเบื้องตนใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทุกคน
จนกวาสามารถปฏิบัติงานได 

6.9 มีการตรวจสภาพและบํารุงรักษาเครื่องเปนระยะทุกๆ ๓ เดือน ตลอดการใชงานเครื่องเพ่ือใหเครื่อง 
มีประสิทธิภาพการใชงานไดดีตลอดอายุสัญญา โดยไมเสียคาใชจาย 

6.10 หากเครื่องขัดของ ไมสามารถใชงานไดตามปกติ ผูขายตองจัดหาชางผูชํานาญ ทําการซอมแซมให
เครื่องใชงานไดภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังไดรับการแจงซอม หรือแลวแตทางโรงพยาบาลกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม 
ผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซม คาแรง คาอะไหล และคาใชจายในการสงการตรวจวิเคราะหตอ 
ตามรายการตรวจดังกลาว(ถามี) 

6.11 ผูขายตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการบํารุงรักษา รวมทั้งคาแรงและคาอะไหลทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการใชงานปกติ 

6.12 ผูขายตองติดตั้งเครื่องใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6.13 ผูขายตองจัดทําการสอบเทียบเครื่องมือพรอมออกใบรับรอง (Calibration & Certificate) ทุกๆ   

๑ ป แบบ onsite service โดยนับจากวันติดตั้งเครื่องเพ่ือใหเครื่องมีประสิทธิภาพการใชงานไดดี และรองรับการ
ขอมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาล 

6.14 ผูขายตองจัดหาโปรแกรม Laboratory Information System (LIS) ที่มีประสิทธิภาพตามที่
โรงพยาบาลกําหนด และดําเนินการเชื่อมตอเขากับระบบ HIS ของโรงพยาบาล โดยผูขายตองรับผิดชอบคาใชจาย
ที่เกี่ยวของทั้งหมด พรอมทั้งจัดหาอุปกรณทุกชนิดใหพรอมใชงาน ไดแก ชุดคอมพิวเตอรครบชุดพรอมเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องหลักในระบบเครือขาย LIS (Server) เครื่องสํารองไฟ เครื่องพิมพผลการวิเคราะห เครื่องพิมพ 
Barcode และตูเย็นเก็บน้ํายาเปนตน ในวันที่สงมอบน้ํายางวดแรก 

6.15 โปรแกรม Laboratory Information System ตองมีคุณสมบัติที่สนับสนุนเครื่องตรวจวิเคราะห
สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ ที่มีระบบการจัดการขอมูลกอนทําการตรวจวิเคราะห (Pre-analysis) ขอมูลการตรวจ
วิเคราะห (Analysis) และขอมูลหลังการตรวจวิเคราะห (Post-analysis) มีระบบการรายงานผลครอบคลุมสาขาที่
ใหบริการในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ ระบบควบคุมคุณภาพทางหองปฏิบัติการ 
ระบบเรียกคิวเจาะเลือด และมีเครื่องติด    สติกเกอรบนทิวปเลือดอัตโนมัติ หรือเครื่องพิมพ Barcode เปนอยางนอย 

6.16 หากผูขายผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งผูซื้อสามารถยกเลิกสัญญาไดทันที และมีคาปรับเปนรายวัน ใน
อัตรารอยละ 0.20 ของวงเงินตามสัญญา ตั้งแตวันที่ผูขายผิดสัญญาจนถึงวันที่ผูขายไดแกไขงานที่บกพรองให
เรียบรอยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา 

6.17 กรณีที่เครื่องตรวจวิเคราะหขัดของทําใหสูญเสียน้ํายาผูขายตองชดเชยน้ํายาที่สูญเสียไปทั้งหมด 
 

6.18 จํานวน ... 
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6.18 จํานวนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย น้ํายาตรวจวิเคราะหสารเคมีในเลือดอัตโนมัต ิ
และ น้ํายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจํานวนประมาณการในแตละรายการตรวจ   
ก็ได ตามราคาตอหนวยเดิมภายในวงเงินตามสัญญา และในกรณีท่ีครบกําหนดวงเงินตามสัญญา หากผูซื้อมีความ
จําเปนตองซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยดังกลาวตอไป ผูขายตกลงขายวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย     
ในอัตราราคาตอหนวยเดิมและเงื่อนไขเดิม ยกเวนจํานวน Test ที่สั่งซื้อ 

6.19 ผูยื่นขอเสนอตองแสดงรายละเอียดมูลคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยทุกรายการอยางชัดเจน 
ตามตารางท่ีปรากฏขางทายนี้ ในวันเสนอราคา 

 ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 น้ํายาตรวจวิเคราะห GLUCOSE 12,500 Test   
2 น้ํายาตรวจวิเคราะห BUN 12,500 Test   
3 น้ํายาตรวจวิเคราะห CREATININE 12,500 Test   
4 น้ํายาตรวจวิเคราะห URIC ACID 6,500 Test   
5 น้ํายาตรวจวิเคราะห TRIGLYCERIDE 9,000 Test   
6 น้ํายาตรวจวิเคราะห CHOLESTEROL 9,000 Test   
7 น้ํายาตรวจวิเคราะห HDL-CHOLESTEROL 9,000 Test   
8 น้ํายาตรวจวิเคราะห LDL-CHOLESTEROL 4,500 Test   
9 น้ํายาตรวจวิเคราะห TOTAL PROTEIN 9,000 Test   

10 น้ํายาตรวจวิเคราะห ALBUMIN 9,000 Test   
11 น้ํายาตรวจวิเคราะห ALANINE 

AMINOTRANSFERASE (ALT) 
9,000 Test   

12 น้ํายาตรวจวิเคราะห ASPATATE 
AMINOTRANSFERASE (AST) 

9,000 Test   

13 น้ํายาตรวจวิเคราะห ALKALINE PHOSPHATASE 
(ALP) 

9,000 Test   

14 น้ํายาตรวจวิเคราะห TOTAL BILIBURIN 9,000 Test   
15 น้ํายาตรวจวิเคราะห DIRECT BILIBURIN 9,000 Test   
16 น้ํายาตรวจวิเคราะห SODIUM 8,000 Test   
17 น้ํายาตรวจวิเคราะห POTASSIUM 8,000 Test   
18 น้ํายาตรวจวิเคราะห CHLORIDE 8,000 Test   
19 น้ํายาตรวจวิเคราะห Bicarbonate (CO2) 8,000 Test   
20 คาบริการในการใชเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีใน

เลือดอัตโนมัติระยะเวลา 12 เดือน 
1 เครื่อง   

21 น้ํายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) 12,500 Test   
22 คาบริการในการใชเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด

อัตโนมัติ ระยะเวลา 12 เดือน 
1 เครื่อง   

 รวม  

7.กําหนด ... 
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7. กําหนดเวลาสงมอบพัสดุ 
    กําหนดสงมอบของภายใน 366 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (1 ตุลาคม ๒๕๖๖ - 30 กันยายน 2567) 

8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

     ในการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการยื่นขอเสนอ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม จะพิจารณาตัดสินโดย 
ใชหลักเกณฑราคา และพิจารณารวมรายการ 

9. วงเงินงบประมาณ/วงเงินท่ีไดรับจัดสรร  

     เปนจํานวนเงิน 2,950,000.00 บาท (สองลานเกาแสนหาหมื่นบาทถวน) 

10. การทําสัญญา 
    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม จะทําสัญญาประเภทสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
โดยจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแตละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการพรอมกันก็ไดตามความตองการของ
โรงพยาบาล และจะออกใบสั่งซื้อมอบใหแกผูจะขายลวงหนากอนครบกําหนดเวลาสงมอบตามใบสั่งซื้อ 
ไมนอยกวา 15 (สิบหา) วัน 

11. งวดงานและการจายเงิน 
    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม จะชําระเงินคาสิ่งของที่คํานวณตามปริมาณที่กําหนดในใบสั่งซื้อแตละคราว
กําหนดจายเงิน ๑๐๐% หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว 

12. อัตราคาปรับ 
    อัตราคาปรับกําหนดใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 

  
 


